
襞 姆

委 托 单 位

C"ent

委 托 地 址

Address

器 具 名 称
Descrlpt∶ °n

制 造 厂 家

Manufactory

型 号 /规 格
Type ors1ze

器 具 编 号

Number ofsample

校 准 结 果

CaⅡ bration ConcIusion

翼 弘

N  

黪

证书编号 :

Cc⒒if【catc No

耋啁揖
羝援嘁
奢 著

滤贤嚣 20"亻:10sˇⅠli⒛
Date o∶嗾:!i露 2023  亻:∶  05  虑伍  30
D插。

`晏

【I骢 2023毳 OG虏th O1

日

叻
日

叻
日

叻

地    址:    福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1#楼置01室

ADD: Room101,BuiIding1#,No02,Dis“ iot1,cangshatl soctacc and Technolo囹 Park,callgshan d灬 勹0Ct,F讪扭ou city,

F屯 iall pr。 呐ncc

豳阝  驽秃(POst Code)∶    350026

居炅 务 电 话σe)  o591~88030652

传 藁(Fa对 : 059⒈83591276

网址uebl∶  w淞 ~勺 a刁 I,com

渊Ⅷl婴腓Ⅲ甜

安正计量检测有限公司
ANZHENG METROLOGY AND TEsT Co。 ,LTD~

交 准 讧 书
CaⅡbration CertifIcate

EE2023369珏 039

湖北仪天成电力设各有限公司

武汉市东湖高新区光谷大道303号光谷
·
芯中心卜05栋文凤楼⒈4层 01

绝缘电阻测试仪

湖北仪天成电力设备有限公司

YTC2011

231519

所校准项目合格

批 准 人 :

Authorized by

核 验 员 :

Checked by

校 准 员 :

CaⅡbrated by

校准专用章
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`丁

证书编号 :EE2023369403s

曩巍黪黪鼷
校 准 说 明
DIRECTIONs OF CAuBRATION

1、 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基 (标)准和国际单位制 (sI)。

AII data issucd by this Iaboratory are traccabIe to nationaI p"mary standards and lnternationa|system of Units(sI)

2、 证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。

The Ce汶ifiCates can not be partIy copied without approvaI of the institute.

3、 本次校准结果只对此被测样品有效。

The resVIts are only responsibIe for the caⅡ brated items.

4、 本次校准所使用的主要测量仪器
MaiⅡ :△easuremeⅡt staⅡdard$Ⅱsed iⅡ  t△ is caⅡ bradoⅡ

5、 校准地点及环境条件
△oca侄 on aⅡ d e讧 ~刂ronmeⅡ taI cOIjduHoⅡ  for tIe calibra位on

名称&编号

Natlle and No

型 号 /规 格
T,pc Ors姒 e

不确定度/准确度等级/最大允

许误差

Unccrtainty,Ac破 acy or

Maximun1pemlissib1c钥ror

溯源单位&证书编号

Cahbra乜on A喀Cnqy and

Certiflcatc No

有效期至

Vdid u1钰 l

兆欧 (绝缘 )表标推

电阻器
zX79C+ o.2级

深圳市计量质量检测研究院

/22330钅 5厶0
2023-08-30

交直流分压器 (数字

高压表 )
sGB-50C AC: 1.0%: DC: 0.5%

深圳市计量质量检测研究院

/223504034
2023-08-29

絷盘:n  公司电学室
温皮 :

Tcmocra扭 rc

22.4   °C 相对湿度 :   53 %
Rc1auvc【IumiditV

其它:   /
o曲 crs

6、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称)

RefereⅡ ce docume讧ts for t△ ec衤Ⅱbra刂 oⅡ (code、  name)

62⒉1997《绝缘电阻表g匕欧表)检定规程》

7、 敬告 :

suggcs刂 ons

1)本测量设备修理后,请立即进行校准。

z,在使用过程中,如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑,请重新校准。

RecaⅡ brate the i【ls饣umε臼tW△ en any s口s莎cioⅡ about its performance aⅡ ses.

8、 备注(commeⅡ t$》   /
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曩蠹锪爨囔囔髁 证书绣帚号 :EE20233694039

9
乙

外观以及一般性检查 :

In vicw ofExtcmal and⒍ ncra1itⅠ

`chcck∶
电阻测量的校准 :

校 准 结 果
RcsuIt ofCahbration

符合要求

Pass

CaⅡbration ofresistancc mcasurcmcnt

测量电压 标准值 示值 误  差 不确定度 t/ˉ rd

Tcst Vol妞 gc Rcfcrcnce Indication E饣or UuceItalll~

(V) (MΩ ) (MΩ ) (MΩ )
(%)

50

5.00 0.00 Q.6

10 10.00 0.00 0.6

50 50.0 00 0.6

LO0

20 20,0 0.0 0.6

50 5θ.0 0.0 0.6

100 99.9 0̄.1 0.6

250

10 10~00 0,00 o.6

20 20.0 0.0 0,6

50 50.0 0.0 0.6

L00 99.6 0̄.4 0.6

200 I99.4 -0.6 o.6

500

20 20.00 0.00 0.6

50 50.0 o.o 0.6

100 99.7 0̈,3 0.6

200 198 ’
‘ 0.6

500 496 4̄ 1.0

100θ

100 99.9 0̈.1 0.6

500 n
'

'
〓 7̄ 1.0

1000 996 0̄ 1.0

一γ
巍

备注 : (Notcs)

I.本次校准项目符合JJG鸵⒉19叨技术要求 .

lˉhc ca1ibration prqJectis in accordancc b,lth thc JJG622-1997technica1rcquircmcnts

2.依据(Rc铒Ⅱnce docLlmc链 )

ΠF1059.lˉ20⒓ 测量不确定度评定与表示

σr1o59.19o12Evaluatjon and Explcss,on ofUnCcrL心 n″ ila MCaswclncno

3.为确保校准结果的可信度,通常情况下建议再校周期为12个月。
To ens【】re伍c∝cd凡 i1ity ofthc calibratioll resu1ts,it is gciler扯 ly rccommendcd to havc a rcca1ibr舶 on
pcood of121uon伍 s.

(以下空白)

(m】 c bcl。 w“ blank)
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